
1. 泥中心 

（1）2025034-001- B102：不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个

接线板串接供电，接线板不宜直接。 

（2）2025034-002- B102：气体(气瓶)的存放和使用符合相关要求 

（3）2025034-003- B102：化学品有序分类存放，固体、液体不混乱

放置且有标签。 

（4）2025034-004- B104：化学采样有序分类存放，固体、液体不混

乱放置且有标签。 

（5）2025034-005- B104：不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个

接线板串接供电，接线板不宜直接。 

（6）2025034-006- B104： 实验室环境应整洁卫生有序。 

（7）2025034-007- B104： 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常 

使用。 

（8）2025034-008- B104：化学品标签应显著、完整、清晰。 

（9）2025034-009- B108：实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪 

器和物品。 

（10）2025034-010- B108：化学品有序分类存放，固体、液体不混乱

放置且有标签。 

（11）2025034-011- B108：实验室环境应整洁卫生有序。 

（12）2025034-012- B109：化学品有序分类存放，固体、液体不混乱

放置且有标签。 

（13）2025034-013- B109：不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个

接线板串接供电，接线板不宜直接。 

（14）2025034-014- B109：实验室环境应整洁卫生有序。 

（15）2025034-015- B110：实验室环境应整洁卫生有序。 

（16）2025034-016- B110：实验室内须规范收集化学废弃物 

（17）2025034-017- B110：不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个

接线板串接供电，接线板不宜直接。 

 

2. 地学院 

（1）2025035-001-101：接线板不能置地。 

（2）2025035-002-101：实验室环境应整洁卫生有序。 

（3）2025035-003-111：实验室环境应整洁卫生有序。 

（4）2025035-004-109：实验室环境应整洁卫生有序。 



（5）2025035-005-202：实验室环境应整洁卫生有序。 

（6）2025035-006-619：试剂无标签。 

（7）2025035-007-617：危废桶放置应有防渗漏措施。 

（8）2025035-008-617：灭火器未按月点检。 

（9）2025035-009-617：饮用水瓶不能用于盛放样品。 

 

3. 环境院 

（1）2025036-001-4楼、5楼走廊：洗眼器未盖盖或盖子旋紧。 

 

4. 力学院 

（1）2025037-001- A202A：遮挡消防通道。 

（2）2025037-002- A211：灭火器箱置于桌下，取用不便。 

（3）2025037-003- A211：实验室不使用旧国标插线板。 

（4）2025037-004- A212：固液试剂混放，互为禁忌试剂混放，易制

爆试剂应置于防爆柜中，试剂柜应张贴试剂清单。 

（5）2025037-005- A212：试剂标签腐蚀后应及时补上，如不能确认

应按不明废弃化学品处置。  

（6）2025037-006- A212：氧化剂与易燃试剂混放。 

（7）2025037-007- A212：废液区应有警示标志、警戒线、防渗漏托

盘。  

 

5. 农工院 

（1）2025038-001- 209：保持洗眼器洁净、防污盖板常盖，每月点检。 

（2）2025038-002- 209：实验台面不整洁物品杂乱。 

（3）2025038-003- 209：化学品标签不规范。 

（4）2025038-004- 213：灭火器未定期点检。 

（5）2025038-005- 214：杂物阻挡正常通道。 

（6）2025038-006- 214：实验台面不整洁物品杂乱。 

（7）2025038-007- 214：化学品无标签。 

（8）2025038-008- 314：保持洗眼器洁净、防污盖板常盖，每月点检。 

 

https://cmes.hhu.edu.cn/

